
 
 
 
 

 .32K אוגר נתונים מיקרוליט תהפעל
 
 
 במחשב.  USB-והכנס את האוגר ל  DATASUITE. פתח את תוכנת 1
 האוגר ,לחץ קליק ימני. של    icon. שים את העכבר על 2
 .SETUP. לחץ על 3
 . OK -אותה ו.אם  נדרשת סיסמה הקלד 4
 .  לקביעת קצב הדגימה לפי הנדרש מספר דקות  INTERVAL-הקלד ב.5
בחלון קטן במרכז העמוד   V. אם נדרש שהאוגר יציג מינימום ומקסימום סמן 6

SHOW MIN/MAX. 
 )נמצא בעמוד למעלה שני משמאל(.  SENSORS. לחץ על מלבן 7
 מעלות לפי הנדרש. תחום  חלונותוהכנס ב  ALARM בחלון  V-. סמן ב8
 הנמצא בתחתית העמוד()מלבן   SETUP&RUN.הקלד על 9

 נפתח.בחלון ש YES.לחץ  10
 האוגר יתחיל לפעול.   

 .ודא שמופיעה טמפרטורה על מסך האוגר USB-הוצא את האוגר מה.11


